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Zamawiajacy:

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny
im. Najswietszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118

42-200 Czestochowa

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego:
DOSTAWA

REKAWIC MEDYCZNYCH STERYLNYCH
Znak sprawy: DEZ.26.109.2019

Ldz. 4192../19

WYJASNIENIA TRESCI SIWZ

W zwigzku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1843, dalej ustawa PZP), Zamawiajacy udziela wyjasnien na pytania wniesione przez
Wykonawcow do tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia (dalej SIWZ) w przedmiotowym
postepowaniu.

Pytanie 1: dot. Czesci Nr 1:

Czy Zamawiajacy zgodzi sie na zaoferowanie sterylnych rekawic chirurgicznych, lateksowe,
pudrowanych o parametrach:

- poziom protein lateksowych < 50 ug/g rekawicy

- dtugos¢ rekawicy 7,0-8,0 min. 270 mm; 8,5-9,0 = 280mm

- grubos¢ pojedynczej Sciany rekawicy: palec 0,18-0,20 mm

Wszystkie parametry potwierdzone kartg danych technicznych producenta, ktdra jest jawna dla
Zamawiajgcego.

Odpowiedz: Zamawiajacy zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2: dot. Czesci Nr 2:

Czy Zamawiajgcy zgodzi sie na zaoferowanie sterylnych rekawic chirurgicznych, lateksowych,
bezpudrowych o parametrach:

- mankiet prosty rolowany

- dtugosc rekawicy 5,0-8,0 min. 270 mm

- dtugos¢ rekawicy 8,5-9,0 min. 280 mm

- grubos¢ pojedynczej sciany rekawicy: palec 0,20-0,24 mm, dton 0,18-0,20 mm, mankiet 0,14-0,15
mm

- sita rozdarcia przed starzeniem 16 N

Wszystkie parametry potwierdzone karta danych technicznych producenta, ktéra jest jawna dla
Zamawiajacego.

Odpowiedz: Zamawiajacy zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3: dot. wzoru umowy. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy bedg uwazane dni od
poniedziatku do pigtku, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Odpowiedz: Tak.

Pytanie 4: dot. wzoru umowy. Czy Zamawiajacy zgadza sie aby w § 10 ust. 1 ppkt.1 i 2 wzoru
umowy stowo ,opdznienia” zostato zastapione stowem ,zwioki”? Uzasadnione jest aby kara byia
naliczana tylko za zwioke (czyli opdznienie zawinione przez wykonawce), nie zaé za wszelkie
opéznienia, czyli takze niezawinione przez wykonawce. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie
odpowiedzialnosci wykonawcy takze na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem
Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 19 wrzesnia 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca moze by¢ obcigzony
karg umowna za wystagpienie tylko takich czynnikéw, za ktére jest odpowiedzialny.

Odpowiedz: Zamawiajacy zachowuje zapisy SIWZ.



Pytanie 5: dot. wzoru umowy. Czy Zamawiajacy zgadza sie aby prawo do odstgpienia od umowy

przystugiwato mu po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do nalezytego wykonania umowy?
Odpowiedz: Nie.

Pytanie 6: dot. Czesci Nr 1, poz. 1. Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawic chirurgicznych
pakowanych w opakowanie zewnetrzne: folia-folia.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza, z zachowaniem pozostalych parametrow.

Pytanie 7: dot. Czesci Nr 3, poz. 1. Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawic chirurgicznych,
neoprenowych o grubosci pojedynczej Scianki rekawicy na mankiecie min. 0,17 mm.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza, z zachowaniem pozostatych parametrow.

Pytanie 8: dot. Czesci Nr 5, poz. 1. Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawic ginekologicznych
o poziomie AQL < 1,5, grubo$¢ na palcu min. 0,18 mm, dtoni min. 0,17 mm. Prosimy Zamawiajgcego
o dopuszczenie rekawic w rozmiarach S (6,5), M (7,5), L (8,5).

Odpowiedz: Zamawiajacy zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9: dot. Czesci Nr 6, poz. 1. Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawic odpornych na
przenikanie cytostatykéw zgodnie z normg ASTM D6978.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza, z zachowaniem pozostatych parametrow.

Pytanie 10: dot. Czesci Nr 7, poz. 1. Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie jako alternatywy:
rekawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe z strukturg syntetycznych polimerowych powiok
wewnetrznych, zewnatrz antyposlizgowe, kolor brazowy (antyrefleksyjny), grubos¢ na placu min. 0,32
mm, na czesci dloniowej min. 0,28 mm, na mankiecie min. 0,18 mm. AQL po zapakowaniu 0,65,
sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, dtugos¢ min. 290 mm, poziom protein < 50 ug/g. Mankiet
rolowany z tasmg adhezyjna, opakowanie zewnetrzne hermetyczne foliowe podcisnieniowe z
dodatkowymi ttoczeniami w listkach utatwiajgcymi otwieranie. Certyfikat CE

jednostki notyfikowanej dla $rodka ochrony osobistej kategorii III, klasa IIa. Odporne na przenikanie
cytostatykow zgodnie z normg ASTM D 6978 potwierdzone raportem badan z niezaleznego
laboratorium. Kod EAN na opakowaniu jednostkowym i dyspenserze. Opakowanie 50par. Rozmiary
5,5-9,0.

Odpowiedz: Zamawiajacy zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 11: dot. Czesci nr 1 poz. 1. Czy Zamawiajacy dopusci rekawice chirurgiczne lateksowe,
lekko pudrowane sterylne w rozmiarach 6, do 8,5 (stopniowanie co 0,5 rozmiaru), sterylizowane
radiacyjnie, pakowane podwdjnie: wewnetrzne papierowe, zewnetrzne foliowany papier; AQL =1,0; o
zawartosci pudru ponizej 15mg/dm?, o zawartosci protein 94ug/g, dtugosc rekawicy w rozmiarze 6,0-
6,5 — min. 285mm, rozmiar 7,5-8 min. 290mm; o grubosci na palcu 0,23mm, dtoni 0,19mm, ksztait
anatomiczny, rolowany mankiet, mechaniczna odpornosé na rozerwanie, nie powodujace odczynéw na
skorze, powierzchnia zewnetrzna mikroteksturowana, tatwe do wyjmowania z opakowania: min.
z 1,5 cm wolny margines od géry opakowania zapewniajacy fatwe antyseptyczne otwieranie, fatwe w
nakfadaniu, zgodne z norma EN 455, odporne na przenikanie wiruséw zgodnie z normg ASTM F 1671?
Odpowiedz: Zamawiajacy zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12: dot. Czesci nr 1 poz. 1. Czy Zamawiajacy dopusci rekawice chirurgiczne lateksowe, lekko
pudrowane sterylne zgodne z Dyrektywg o Srodkach Ochrony Indywidualnej PPE 89/686/EEC bez
oznakowania na opakowaniu, potwierdzone karta techniczng lub innymi dokumentami?

Odpowiedz: Zamawiajacy zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 13: dot. CzesSci nr 2 poz. 1. Czy Zamawiajgcy dopusci rekawice chirurgiczne, lateksowe,
bezpudrowe, sterylne w kolorze naturalnego lateksu, wystepujace w rozmiarach 6,0-8,5 (stopniowanie
co 0,5 rozmiaru), o anatomicznym ksztalcie, z rolowanym mankietem bez tasmy adhezyjnej, o
powierzchni zewnetrznej mikroteksturowanej, polimerowane oraz lekko chlorowane od strony
zewnetrznej jak i wewnetrznej, o grubosci na palcu 0,22+0,02mm, na dioni 0,19+0,01mm, na
mankiecie 0,17+0,01mm, o dtugosci min. 280mm-300mm w zaleznosci od rozmiaru, o poziomie
biatek max 33pg/g, AQL =0,65, o sile zrywu przed starzeniem 19N, zgodne z norma EN 455 - 1,2,3;
zgodne z normami EN 556 (lub rownowazng), ASTM F 1671 z uzyciem bakteriofaga PhiX174, zgodne z
normami ISO 9001 i 134857

Odpowiedz: Zamawiajacy zachowuje zapisy SIWZ.



Pytanie 14: dot. Czgsci nr 3 poz. 1. Czy Zamawiajacy dopusci rekawice chirurgiczne neoprenowe o
grubosci rekawicy na palcu: 0,20+/-0,02mm, dton: 0,18+/-0,02mm, mankiet: 0,16+/-0,02?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza, z zachowaniem pozostatych parametréw.

Pytanie 15: dot. Czesci nr 4 poz. 1. Czy Zamawiajacy dopusci rekawice wykonane z gumy
poliizoprenowej (bezlateksowej), bezpudrowe, obustronnie polimerowane, mankiet rolowany, o
anatomicznym ksztatcie, sterylizowane radiacyjnie, AQL 0,65, dtugosci min. 280 mm w zaleznoéci od
rozmiaru, grubosci na palcu 0,23 mm, badania na przenikalno$¢ cytostatykéw zgodnie z EN 374-3
raport niezaleznego laboratorium, w rozmiarach od 6,0 do 8,0 (stopniowane co 0,5 rozmiaru)?
Pragniemy nadmieni¢, ze rekawice te sg rekomendowane dla o0sdb uczulonych na lateks, gdyz
zapobiegajg wystapieniu reakcji alergicznych typu I. Rekawice s3 stosowane we wszystkich
specjalnosciach chirurgii.

Odpowiedz: Zamawiajacy zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 16: dot. Czesci nr 5 poz. 1. Czy Zamawiajacy dopusci rekawice ginekologiczne, zgodne z
Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC&2007/47/EC oraz z Dyrektywa o $rodkach Ochrony
Indywidualnej PPE 89/686/EEC bez oznakowania na opakowaniu, potwierdzone kartg techniczng lub
innymi dokumentami?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza, z zachowaniem pozostatych parametréw.

Pytanie 17: dot. Czesci nr 5 poz. 1. Czy Zamawiajacy dopusci rekawice ginekologiczne, o grubosci
na palcu:0,33-0,40mm, dton: 0,27-0,35mm, w rozmiarach S,M,L co odpowiada rozmiarom 6.5, 7.5,
8.57 W przypadku dopuszczenia rozmiaréw rekawic, prosimy Zamawiajagcego o okreslenie, jakich
rozmiardw prébek (na wezwanie) bedzie wymagat Zamawiajacy.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza, z zachowaniem pozostatych parametréw.

Pytanie 18: dot. Czesci nr 6 poz. 1. Czy Zamawiajacy dopusci rekawice sterylne, lateksowe,
bezpudrowe z warstwg antyposlizgowa na catej powierzchni rekawicy, zapewniajacg pewny chwyt?
Odpowiedz: Zamawiajacy zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 19: dot. Czesci nr 7 poz. 1. Czy Zamawiajacy dopusci rekawice ortopedyczne polimerowane
obustronnie, posiadajgce warstwe antyposlizgowa na catej powierzchni zapewniajacg pewny chwyt?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza, z zachowaniem pozostatych parametrow.

Pytanie 20: dot. Czesci nr 7 poz. 1. Czy Zamawiajacy dopusci rekawice ortopedyczne o grubosci na
palcu: 0,33+/-0,01mm, dbon: 0,27+/-0,02mm, mankiet: 0,22+/-0,01mm, dtugosci zaleznie od
rozmiaru min. 280 mm oraz duzo lepszym poziomem AQL=0,65?

Odpowiedz: Zamawiajgcy zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 21: dot. Czesci nr 7 poz. 1. Czy Zamawiajacy dopusci rekawice ortopedyczne spetniajace w
catosci norme réwnowazng EN 374 w miejsce normy ASTM D 6978-05, co oznacza, ze s3 odporne na
przenikanie min 3 substancji chemicznych pochodzacych z listy badanych substancji podanej w
zatgczniku A przez co najmniej 30 min, co gwarantuje petna ochrone i bezpieczenstwo personelu?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza, z zachowaniem pozostatych parametréw.

Pytanie 22: dot. Czesci nr 8 poz. 1. Czy Zamawiajacy odstapi od wymogu rekawic odpornych na
przenikanie cementu kostnego, potwierdzone raportem z badan niezaleznego laboratorium?
Odpowiedz: Zamawiajacy zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 23: dot. Czesci nr 8 poz. 1. Czy Zamawiajacy dopusci na potwierdzenie odpornodci na
przenikanie cementu kostnego raport z badan producenta?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza, z zachowaniem pozostatych parametréw. W zwiazku z tym
wprowadza sie zapis dot. powyzszego dopuszczenia do Zatgcznika Nr 2 w Czeéci Nr 8 do poz. nr 4
tabeli — Pozostate wymagania konieczne do spetnienia. W zataczeniu do niniejszych wyjaénien —
zmieniony odpowiednio formularz asortymentowo-cenowy - Cze$¢ Nr 8 — wiasciwy do zastosowania w
sktadanej ofercie.

Pytanie 24: dot. Czesci nr 8 poz. 1. Rekawice przeznaczone dla chirurgéw i personelu medycznego
podczas procedur radiologicznych, zapewniajg bariere ttumienia promieniowania RTG, wobec czego,
czy Zamawiajacy oczekuje aby rekawice posiadaty atenuacje na poziomach min. 65% (jako$¢ wigzki
60kV), min. 50% (jako5¢ wiazki 80kV), min. 44% (jako$¢ wigzki 100kV), dla wartoéci ekwiwalentu
otowiu min. 0,045 mm +10%, potwierdzone badaniami jednostki niezalezne;j?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza, z zachowaniem pozostatych parametrow.



W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjasnienia stanowigce integralng czes¢ SIWZ,
udostepnia sig Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postepowaniem, zamieszczajac je na
stronie internetowej Zamawiajacego.

Zamawiajacy przedtuza termin skfadania ofert, umozliwiajgc Wykonawcom uwzglednienie
udzielonych wyjasnien tresci SIWZ, zgodnie z zapisami art. 12a ustawy PZP.

Zamawiajacy wyznacza termin sktadania ofert na dzien 12.11.2019 r., godz. 09.00, termin
otwarcia ofert: 12,11.2019 r., godz. 09.30.

Konieczne jest bezwzgledne ujecie wyjasnien tresci SIWZ w sktadanych ofertach.

i Specjalistycznego
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